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RAPPORTO DI PROVA N. 4047-2005 del | 15/11/2005

Richiedente: ECO ENERGY di Luigi Brambilla
Via Colleoni, 9/b - BREMBATE (BG)

Rif. del Richiedente: lettera del 03/10/2005 ed ordine n. 08/LB del 04/11/2005
Materiale pervenuto in data: 07/11/2005 - NPA 3181/05
Analisi eseguita in data: 14/11/2005

CAMPIONE: n. 1 campione (circa 250 ml) di emulsione acqua/gasolio, identificato:

"E-Fuel” (Formulazione: Gasolio=89% - Acqua=10% - Attivante=1%)

ANALISI RICHIESTE

Determinazione della stabilita dell'emulsione (UNICHIM M.U. 1548 ed. 2003)"

METODO DI ANALISI

Circa 100 ml del campione di emulsione sono stati trattati ¢ centrifugati nelle condizioni
previste dalla norma di riferimento.

E' stata quindi valutata la percentuale di fase sedimentata e di acqua libera.

RISULTATI
- Fase sedimentata : 4 %
= Acqua libera i passa (non ¢ stata osservata presenza di acqua libera)

I1 presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua stesura integrale, si riferisce al solo carr/{pionc analizzato.
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